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WYJASNIENIE NR 1

Dotyczy: postgpowania przetargowego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2018 ., poz. 1986), pn.: ,Dostawa aparatu EKG dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 wust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA w Szczecinie informuje,
ze od Wykonawcéw wptynely pytania do SIWZ o nastepujacej tresci (wg kolejnosci wptywu):

Pytanie nr 1:

Czy zamawiajacy dopusci aparat EKG o ponizszych parametrach?

1. | Aparat EKG 12-kanalowy z analizg i interpretacjg danych z badan.
2. | Tryby pracy:

1) automatyczny,

2) reczny.

3. | Wykonywanie pomiaréw HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiardw osi P, R, T.

4. | CMRR >100dB

5. | Zakres HR 30-300

6. | Automatyczna interpretacja wynikéw badan z podaniem kryterium rozpoznania.

7. | Algorytm interpretacji 12-kanatowego zapisu EKG, uwzgledniajgcy wiek i pte¢ osoby badanej —
dorostych i dzieci.

8. | Kolorowy, wysokiej rozdzielczosci, ekran LCD, min 7” 800 x 480

9. Klawiatura mechaniczna alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi

10. | Wyswietlanie na ekranie LCD:

1) aktualnego czasu;

2) czestosci rytmu;

3) czutosci, predkosci zapisu i rodzaju filtru.

4) kontaktu elektrod

11. | Pamige¢ wewnetrzna do przechowywania minimum 100 zapiséw EKG, wykonanych w trybie
automatycznym

12. | Interfejs USB, umozliwiajacy zapis EKG na nosniku PenDrive.

13. | Pasmo przenoszenia: 0,05 + 300 Hz.

14. | Kontrola kontaktu kazdej elektrody ze skdrg pacjenta.

Wyswietlanie na ekranie LCD ostrzezen o braku kontaktu elektrody ze skérg pacjenta.
15. | Wyswietlanie na ekranie LCD komunikatu informujgcego o ostrym zawale serca pacjenta.
16. | Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210 x 295 mm, skfadanka
17. | Predkos¢ zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s.

18. | Jednoczesna rejestracja sygnatu EKG 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzen.

19. | Formaty wydruku: 12x1,6x2,3x4,3x4+1,3x4 + 3

20. | Wydruki w trybie recznym: 3, 6,12 kanatdw z konfigurowang grupg kanatow.

21. | Wydruk daty i godziny badania.
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22,

Czuto$é: 5, 1020 mm / mV.

23.

Filtr zakidcen pochodzacych od elektroenergetycznej sieci zasilajgcej 50 / 60 Hz

24,

Cyfrowe filtry zakidceri miesniowych (25 / 40 / 150 Hz) i plywania linii izoelektrycznej.

25.

Obwody wejsciowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora.

26.

Wykrywanie impulséw stymulatora. Czestotliwos¢ probkowania dla detekcji impulséw stymulatora:
32 000 probek /s / kanat.

27. | Czestotliwos¢ probkowania EKG: 32000 prébek / s / kanat.

28. | Rozdzielczos¢ przetwarzania: 24 bity

29. | Komunikacja 2 x USB, LAN

30. | Mozliwoé¢ rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badan EKG zainstalowanego na

serwerze uzytkownika lub na dysku wirtualnym

31. | Format danych SCP-PDF, XML

32. | Mozliwos¢ rozbudowy pamieci do 1000 badan

33. | Mozliwos¢ rozbudowy o modut Wi-Fi

34. | Mozliwos¢ rozbudowy exportu danych o formatach DICOM, HL7, XML-GDT

35. | Mozliwosc¢ rozbudowy o czytnik kodow kreskowych i kart magnetycznych

36. | Komunikacja uzytkownika z aparatem w jezyku polskim.

37. | Pelna alfanumeryczna klawiatura silikonowa

38. | Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnetrznego bezobstugowego

akumulatora.

39.

Mozliwos¢ wykonania minimum 500 badan w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z
wewnetrznego akumulatora.

40.

Aparat przenosny, zainstalowany na wodzku z koszem na akcesoria

41.

Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wdzka: ponizej 2,7 kg.

42.

Wymiary aparatu 396 x 290 x 80 mm

Odpowiedz nr 1:
Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentadji przetargowej zostajg podtrzymane.




