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WYJASNIENIE NR 1

Dotyczy: postgpowania przetargowego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), pn.: ,Dostawe materialéw-zuzywalnych wraz z
dzierzawg aparatu do wykonywania zabiegow witrektomii dla SP ZOZ MSWIA w Szczecinie
(powtorka)”. ;

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA w Szczecinie informuje,
ze od Wykonawcow wplynety pytania do SIWZ o nastepujacej tresci (wedtug kolejnosci wptywu):

Pytanie nr 1: dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ

Czy Zamawiajgcy wymaga nastepujacego wyposazenia aparatu:

- sterownik nozny: 1 szt.,

- rozktadana taca z mozliwoscig regulacji wysokosci: 1 szt.,

- filtr pasywny do mikroskopu Meller Wedel: 1szt.,

- wielorazowa diatermia exo-pesetkowa z przewodem: 2 zestawy,

- gogle ochronne do lasera 532nm: 2 szt.,

- gtowica do fako i fakofragmentadji: 2 szt.,

- tipy do fakofragmentacji komplet: 3 szt.,

- koncéwki bimanualne: 2 szt.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwigzania. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze
wiasciwe zapisy wezesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 2: dot. Zalacznika nr 2 do SIWZ, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci sterylnie zapakowany zestaw (w dwdch czesciach) o sktadzie:

a) kaseta jednorazowa, zestaw samouszczelniajacych trokardw 25G, witrektom pneumatyczny flow-cutter (0-10
000 cigc), Swiattowdd panoramiczny 25G, linia do powietrza z filtrem antybakteryjnym, terminal infuzyjny do BSS,
osfona na aparat,

b) obtozenie na stolik 140x140 cm, obtozenie na stolik Mayo 77x145 cm, obtozenie pacjenta 140x160, otwdr
9x10, kieszen, recznik papierowy x2, fartuch chirurgiczny L x2, mikrogabki do osuszania pola operacyjnego, ka-
niula 25G, zestaw do wycierania narzedzi, ostonka na oko, knot odprowadzajgcy ptyn, kieliszki 60 ml x2, gaziki
5x5 cm 20 szt., strzykawka 5 ml LL x2, strzykawka LL 3m x3, opatrunek oczny x1, taéma przylepna x2, cotton tip
aplikator x2, kaniula soft tip 23G x2, kaniula zagieta 25G x2, strzykawka 20 ml x1, igta do nabierania lekéw 21 G
x3, podiokietniki x2,

Odpowiedz nr 2: :

Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwigzania. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wia-
Sciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostaja podtrzymane.

Pytanie nr 3: dot. Zalgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci sterylnie zapakowany zestaw (w dwdch czesciach) o skiadzie;

a) kaseta jednorazowa; zestaw samouszczelniajacych trokaréw 23G; witrektom pneumatyczny flow-cutter (0-10
000 cig€); Swiattowdd panoramiczny 23G, linia do powietrza z filtrem antybakteryjnym; terminal infuzyjny do BSS;
ostona na aparat,
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b) oblozenie na stolik 140x140 cm, oblozenie na stolik Mayo 77x145 cm, obltoZenie pacjenta 140x160, otwor
9x10, kieszen, recznik papierowy x2, fartuch chirurgiczny L x2, mikrogabki do osuszania pola operacyjnego, ka-
niula 25G, zestaw do wycierania narzedzi, ostonka na oko, knot odprowadzajacy ptyn, kieliszki 60 ml x2, gaziki
5x5 cm 20 szt., strzykawka 5ml LL x2, strzykawka LL 3m x3, opatrunek oczny x1, taSma przylepna x2, cotton tip
aplikator x2, kamula soft t|p 23G x2, kaniula zagleta 25G x2, strzykawka 20 ml x1, igta do nabierania lekéw 21 G
x3 podtokietniki x2. .

Odpowiedz nr 3: _ '

Zamawchy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwigzania. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wia-
s<:|we zaplsy wczesme] udostepmonej doi'umentacy przetarguwej zostaja podtrzymane.

P',n‘.an.e nr 4: dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 3

Czy Zamawiajgcy dopusci zakres predkosu pracy noza: 0 - 10000 cig¢/min?

Odpowiedz nr 4:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 5: dot. Zatgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 4

Czy Zamawiajacy dopusci aparat nie posiadajacy regulacji cyklu pracy noza zaleznej od liczby cie¢ witrektomu?
Odpowiedz nr 5:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wlasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostaja podtrzymane.

Pytanie nr 6: dot. Zatgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 5

Czy Zamawiajacy dopusci zakres wytwarzanego podcisnienia: 0 - 650 mmHg?

Odpowiedz nr 6:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiaéciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 7: dot. Zatacznika nr 7 do SIWZ, pkt 8

Czy Zamawiajacy dopusci pompe perystaltyczng i Venturi?

Qdpowiedz nr 7:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 8: dot. Zatacznika nr 7 do SIWZ, pkt 11

Czy Zamawiajacy dopusa urzadzenie nie posiadajace automatycznego rozpoznawania rodzaju podigczonego Swia-
ttowodu?

Odpowiedz nr 8:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 9: dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 12

Czy Zamawiajacy dopusci 2 Zrédta Swiatta?

Odpowiedz nr 9:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentadji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 10: dot. Zalacznika nr 7 do SIWZ, pkt 14

Czy Zamawiajacy dopusci czestotliwos¢ pracy gtowicy 28 kHz?

Odpowiedz nr 10:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 11: dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 15

Czy Zamawiajgcy dopusci glowice z 6. krysztalowym elementem piezoelektrycznym?

Odpowiedz nr 11:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 12: dot. Zalacznika nr 7 do SIWZ, pkt 17
Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ pracy w trybie pulsacyjnym 40 pulséw/sek.?



Odpowiedz nr 12:
Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 13: dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 19

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat nie posiadajgcy mozliwosci podawania jednocze$nie plynu do przednigj i tylnej
komory w zabiegach fakowitrektomii?

Odpowiedz nr 13:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 14: dot. Zalacznika nr 7 do SIWZ, pkt 23

Czy Zamawiajacy dopusci zakres mocy 2500 mW?

Odpowiedz nr 14:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczeéniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 15: dot. Zalacznika nr 7 do SIWZ, pkt 24

Czy Zamawiajacy dopusci aparat nie posiadajacy elektrycznie zasilanych mikronarzedzi, np. mikronozyczek?
Odpowiedz nr 15:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 16: dot. Zalacznika nr 7 do SIWZ, pkt 30

Czy Zamawiajacy dopusci zakres dostepnej infuzji/irygacji wymuszonej cinieniem powietrza (niegrawitacyjnej)
120 mmHg?

Odpowiedz nr 16:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy weczedniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 17: dot. Zalgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci 2 oddzielne opakowania dla zestawu (poz. 1 w jednym opakowaniu, poz. 2 - 19 w
drugim opakowaniu)?

Odpowiedz nr 17:

Zamawxajqcy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwigzania. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wia-
Sciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 18: dot. Zalacznika nr 2 do SIWZ, poz. 1, pkt 2

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na ostone tacy narzedziowej o wymiarach 120x150 cm?

Odpowiedz nr 18:

Zamama;qcy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwigzania. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wia-
Sciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 19: dot. Zalgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 1, pkt 3

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na oblozenie stolika Mayo o wymiarach 148x80 cm?

Odpowiedz nr 19:

ZamaWtancy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwigzania. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wia-
Sciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 20: dot. Zalacznika nr 2 do SIWZ, poz. 1, pkt 10

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na kaniule z koficowka silikonowg (1,5 mm dt.) 25G?

Odpowiedz nr 20:

ZamaWIa_]acy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwigzania. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wia-
Sciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostaja podtrzymane.

Pytanie nr 21: dot. Zatgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 1, pkt 16 i 17

Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na opatrunek na oko z przylepcem, a nie oddzielnie opatrunek i przylepiec? -
Odpowiedz nr 21:

Zamawua]qcy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwigzania. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wia-
Sciwe zapisy wczeéniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostajg podtrzymane.




Pytanie nr 22: dot. Zatacznika nr 2 do SIWZ, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci pneumatyczny ndz gilotynowy do 8000 cied/min ??

Odpowiedz nr 22:

;amawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww, rozwigzania. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wia-
sciwe zapisy wezesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostaja podtrzymane.

Pytanie nr 23: dot. Zalacznika nr 2 do SIWZ, poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci 2 oddzielne opakowania dla zestawu (poz. 1 w jednym opakowaniu, poz. 2 - 19
w drugim opakowaniu)?

Odpowiedz nr 23:

Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwigzania. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wia-
Sciwe zapisy wezesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 24: dot. Zalgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 2, pkt 2

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na ostone tacy narzedziowej o wymiarach 120x150 cm?

Odpowiedz nr 24:

Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiazania. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wia-
Sciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 25: dot. Zalacznika nr 2 do SIWZ, poz. 2, pkt 3

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na oblozenie stolika Mayo o wymiarach 148x80 cm?

Odpowiedz nr 25:

Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwigzania. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wia-
Sciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 26: dot. Zalgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 2, pkt 10

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na kaniule z koncowka silikonowa (1,5 mm dt.) 25G?

Odpowiedz nr 26: :

Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwigzania. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wia-
Sciwe zapisy wezesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostaja podtrzymane.

Pytanie nr 27: dot. Zalgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 2, pkt 16 17

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na opatrunek na oko z przylepcem, a nie oddzielnie opatrunek i przylepiec?
Odpowiedz nr 27:

Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiazania. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wia-
Sciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 28: dot. Zalgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 2

Czy Zamawiajacy dopuséci pneumatyczny néz gilotynowy do 8000 cie¢/min?

Odpowiedz nr 28:

Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwigzania. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wia-
Sciwe zapisy wezesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 29: dot. Zatgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 1, pkt 1

Czy Zamawiajacy dopusci sztywna kasete plynowa 25G o pojemnosci 300 ml kompatybilng z oferowanym
aparatem?

Odpowiedz nr 29:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 30: dot. Zatgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 1, pkt 1

Czy Zamawiajacy dopusci oblozenie na panel przedni kompatybilne z oferowanym aparatem, zamiast worka na
panel przedni?

Odpowiedz nr 30:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 31: dot. Zalacznika nr 2 do SIWZ, poz. 1, pkt 2
Czy Zamawiajacy dopusci ostone tacy narzedziowej o wymiarach 79x145 cm?



Odpowiedz nr 31:
Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 32: dot. Zalgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 1, pkt 4

Czy Zamawiajgcy dopusci serwete operacyjng okulistyczng 100x120 z dwoma workami odciekowymi, folig do
naciec, ale bez mostka na nos?

Odpowiedz nr 32:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostaja podtrzymane.

Pytanie nr 33: dot. Zataqcznika nr 2 do SIWZ, poz. 1, pkt 6

Czy Zamawiajgcy dopusci, aby fartuch dla pielegniarki operacyjnej znajdowat sie wewnatrz Pakietu?
Odpowiedz nr 33:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, Zze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 34: dot. Zalacznika nr 2 do SIWZ, poz. 1, pkt 10

Czy Zamawiajacy dopusci kaniule 25G z silikonowa koncowkq o dtugosci 1,5 mm?

Odpowiedz nr 34:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, Zze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostaja podtrzymane.

Pytanie nr 35: dot. Zalacznika nr 2 do SIWZ, poz. 1, pkt 1

Czy Zamawiajacy dopusci, aby wyszczegdlnione tu poz. (kaseta ptynowa 25G kompatybilna z oferowanym
aparatem: 1 szt., pneumatyczny noéz gilotynowy 7500 cie¢/min: 1 szt., oéwietlacz 25G: 1 szt., linia ekstruzyjna:
1 szt., trokary z zaworami: 3 szt., kaniula infuzyjna: 1 szt., oblozenie na panel przedni: 1 szt., tréjdrozny zawor
odcinajgcy: 1 szt., zestaw do kropléwki: 1 szt.) byly zapakowane w osobne, zbiorcze i sterylne opakowanie, ktére
razem z resztg wymaganych w SIWZ poz. zapakowanych w drugie, sterylne i zbiorcze opakowanie byly
umieszczone w jednym, wiekszym, niesterylnym worku?

Odpowiedz nr 35:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, Zze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 36: dot. Zalacznika nr 2 do SIWZ, poz. 2, pkt 1

Czy Zamawiajgcy dopusci sztywng kasete plynowa 23G o pojemnosci 300 ml kompatybilng z oferowanym
aparatem?

Odpowiedz nr 36:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepmone] dokumentacji przetargowej
zostaja podtrzymane.

Pytanie nr 37: dot. Zatacznika nr 2 do SIWZ, poz. 2, pkt 1

Czy Zamawiajacy dopusci oblozenie na panel przedni kompatybilne z oferowanym aparatem zamiast worka na
panel przedni?

Odpowiedz nr 37:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 38: dot. Zalgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 2, pkt 2

Czy Zamawiajacy dopusa ostone tacy narzedziowej o wymiarach 79x145 cm?

Odpowiedz nr 38:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesnleJ udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 39: dot. Zatacznika nr 2 do SIWZ, poz. 2, pkt 4

Czy Zamawmuqcy dopusci serwete operacyjng okulistyczng 100x120 z dwoma workami odciekowymi, folig do
naciec, ale bez mostka na nos?

Odpowiedz nr 39:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczeéniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.




Pytanie nr 40: dot. Zatacznika nr 2 do SIWZ, poz. 2, pkt 6

Czy Zamawiajacy dopusci, aby fartuch dla pielegniarki operacyjnej znajdowat sie wewnatrz Pakietu?
Odpowiedz nr 40: )

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, Ze wiasciwe zapisy wczeéniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 41: dot. Zalgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 2, pkt 10

Czy Zamawiajacy dopusci kaniule 23G z silikonowa koncéwka o dtugosci 1,5 mm?

Odpowiedz nr 41:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane,

Pytanie nr 42: dot. Zatgcznika nr 2 do SIWZ, poz. 2, pkt 1

Czy Zamawiajgcy dopusci, aby wyszczegdlnione tu pozycje (kaseta ptynowa 23G kompatybilna z oferowanym
aparatem: 1 szt., pneumatyczny ndz gilotynowy 7500 cie¢/min: 1 szt., oswietlacz 23G: 1 szt., linia ekstruzyjna:
1 szt., trokary z zaworami: 3 szt., kaniula infuzyjna: 1 szt., oblozenie na panel przedni: 1 szt., tréjdrozny zawér
odcinajgcy: 1 szt., zestaw do kropldwki: 1 szt.) byly zapakowane w osobne, zbiorcze i sterylne opakowanie, ktére
razem z resztg wymaganych w SIWZ poz. zapakowanych w drugie, sterylne i zbiorcze opakowanie byly
umieszczone w jednym, wiekszym, niesterylnym worku?

Odpowiedz nr 42:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 43: dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 1

Czy Zamawiajacy dopusci pneumatyczny naped noza do witrektomii realizowany jedng linig pneumatyczng
niewymagajaca sprezyny zwrotnej?

Odpowiedz nr 43: A

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 44: dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 3

Czy Zamawiajgcy dopusci zakres predkosci pracy (cieé/min) noza: min. 30 - 15000?

Odpowiedz nr 44:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowe;j
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 45: dot. Zalacznika nr 7 do SIWZ, pkt 4

Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez regulacji cyklu pracy noza zaleznej od liczby cie¢ witrektomu?

Odpowiedz nr 45:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostaja podtrzymane.

Pytanie nr 46: dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 5

Czy Zamawiajgcy dopusci zakres wytwarzanego podcisnienia: min. 0 - 600 (mmHg)?

Odpowiedz nr 46:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostaja podtrzymane.

Pytanie nr 47: dot. Zatacznika nr 7 do SIWZ, pkt 7

Czy Zamawiajacy dopusci system automatycznej kompensadji infuzji oparty na kontroli aspiracji (bez kontroli
przeptywu), ktéry umozliwia automatyczne wyréwnywanie zmian ciSnienia wewnatrzgatkowego?

Odpowiedz nr 47:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wcze$niej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 48: dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 8

Czy Zamawiajacy dopusci aparat z pompa Venturi?

Odpowiedz nr 48:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, Ze wtasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.



Pytanie nr 49: dot. Zalacznika nr 7 do SIWZ, pkt 9

Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez mozliwosci regulacji przeptywu w trybie witrektomii 20Ga (przeptyw
dostosowywany jest automatycznie przez aparat, co wynika z zaawansowanej budowy pompy Venturi)?
Odpowiedz nr 49:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 50: dot. Zatacznika nr 7 do SIWZ, pkt 10

Czy Zamawiajacy dopusci ksenonowe zZrodha swiatta?

Odpowiedz nr 50:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowe;j
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 51: dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 11

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat bez automatycznego rozpoznawania rodzaju Swiattowodu (zlgcza $wiattowodowe
W maszynie sg uniwersalne niezaleznie od rodzaju Swiattowodu)?

Odpowiedz nr 51:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wlasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 52: dot. Zalacznika nr 7 do SIWZ, pkt 12

Czy Zamawiajacy dopusci aparat z 2 portami oswietlenia?

Odpowiedz nr 52:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, Zze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 53: dot. Zatacznika nr 7 do SIWZ, pkt 14

Czy Zamawiajacy dopusci czestotliwos¢ pracy gtowicy wynoszaca 28,5 kHz, dzieki czemu ograniczona jest iloé¢
wydzielanej energii majacej niekorzystny wplyw na komorki srédbtonka?

Odpowiedz nr 53:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 54: dot. Zatacznika nr 7 do SIWZ, pkt 15

Czy Zamawiajacy dopusci glowice z 6-cio krysztatowym elementem piezoelektrycznym, dzieki czemu mozliwe jest
zmniejszenie czestotliwosci pracy gtowicy (mniej wydzielanej energii = wieksze bezpieczenstwo), a jednoczesnie
zachowana zostaje wydajnosc pracy glowicy?

Odpowiedz nr 54:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostaja podtrzymane.

Pytanie nr 55: dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 18

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat bez mozliwosci regulacji przepltywu (aparat sam automatycznie dostosowuje
wielko$¢ przeptywu)?

Odpowiedz nr 55:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 56: dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 19

Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez mozliwosci jednoczesnego podawania ptynu do komory przedniej i tylnej
podczas zabiegow fakowitrektomii, ale z mozliwoscig zastosowania dynamicznej kompensacii infuzji podczas
zabiegdw fakowitrektomii?

Odpowiedz nr 56:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentagji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 57: dot. Zalacznika nr 7 do SIWZ, pkt 23

Czy Zamawiajacy dopusci aparat z zakresem mocy: 50 - 2000 mW?

Odpowiedz nr 57:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, Ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.




Pytanie nr 58: dot. Zatgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 24

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat bez modutu automatycznego zasilania mikronarzedzi, np. mlkronozyczek7
Odpowiedz nr 58:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 59: dot. Zalgcznika nr 7 do SIWZ, pkt 25

Czy Zamawiajacy dopusci aparat, w ktorym ze wzgledu na bezpieczenstwo pacjenta zalecane jest przerwanie
pracy witrektomu podczas zmiany butelki z ptynem infuzyjnym?

Odpowiedz nr 59:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wlasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 60: dot. Zalacznika nr 7 do SIWZ; pkt 32

Czy Zamawiajacy dopusci aparat z funkcjami refluksu: pojedynczy wysoki, pojedynczy niski oraz ciagly?
Odpowiedz nr 60:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 61: dot. rozdziatu IV SIWZ (wzor umowy)

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy nastepujacych zapiséw: ,Zmniejszenie ifosci przedmiotu
umowy w toku Jej realizacji nie moze przekroczyc 20% ilosci okreslonych w niniejszej umowie”.

Odpowiedz nr 61:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wlasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 62: dot. rozdziatu IV SIWZ (wzdr umowy)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na cesje praw | obowigzkow z wzoru umowy na bank kredytujgcy grupe kapitatowg
Wykonawcy? Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o dokonaniu takiej cesji. Jednoczesnie
Wykonawca potwierdza, iz mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowigzkéw z umowy przelanych
na bank - do momentu odmiennego zarzadzenia przez bank, ktdre zostanie przestane w formie pisemnej.
Odpowiedz nr 62:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 63: dot. rozdziatu IV SIWZ (wzdér umowy)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby termin pfatnosci liczony byt od daty sprzedazy oraz zeby za termin zaptaty
uznawana byfa data wplywu zaptaty na rachunek Wykonawcy?

Odpowiedz nr 63:

Nie. Nadto, Zamawiajacy |nformu1e, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 64: dot. § 10 ust. 1 pkt 1) rozdziatu IV SIWZ (wz6r umowy)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie kar umownych do 5% warto$ci umowy?

Odpowiedz nr 64:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze whasciwe zapisy wczesniej udostepnlonEJ dokumentacji przetargowej
zostaja podtrzymane.

Pytanie nr 65: dot. rozdziatu I, dziatu 4., pkt 4.3. ppkt 3) SIWZ

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby w celu wykazania posiadanych zdolno$ci technicznych lub zawodowych, Wy-
konawca wykazat wykonanie co najmniej dwdch dostaw wyrobéw medycznych wykorzystywanych w zabiegach
okulistycznych (np.: soczewki, wewnatrzgatkowe, materiaty wiskoelastyczne, narzedzia okulistyczne itp.) o war-
tosci brutto wymaganych w SIWZ?

Odpowiedz nr 65:

Zamawiajacy wskazuje ze zapisy dotyczace spetniania warunkéw udziatu w przedmiotowym postepowaniu prze-
targowym zostaly wyartykutowane w rozdziale I, dziale 4., pkt 4.3., ppkt 3) SIWZ. Nadto, Zamawiajgcy informuje,
ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentagji przetargowej zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 66
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zamawianie produktow w petnych opakowaniach handlowych?



Odpowiedz nr 66:
Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwigzania. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wia-
Sciwe zapisy wcze$niej udostepnionej dokumentaciji przetargowej zostaja podtrzymane.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na rozliczenia z tytutu dostaw materiatdw zuzywalnych na podstawie faktur jed-
nostkowych dostarczanych wraz z kazda dostawa?

Odpowiedz nr 67:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiajacy dopusci uzywany aparat do witrektomii?

Odpowiedz nr 68:

Nie. Nadto, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej
zostajg podtrzymane.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA w Szczecinie informuje, ze dziatajgc w opar-
ciu o dyspozycje wyartykutowang przez ustawodawce w tresci art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych, wyznacza nowy nastepujgcy termin skfadania i otwarcia ofert:

- termin sktadania ofert: 08.09.2020 r., godz. 13:30.

- termin otwarcia ofert: 08.09.2020 r., godz. 14:00.
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